actim™ CRP

Préparation de I'échantillon: 10 pL

Prélévement au bout du doigt a I'aide du capillaire présent dans le coffret

Utiliser une lancette pour obtenir une goutte de sang.
1. Sassurer que le capillaire se remplit entiérement.

2. Déposerimmédiatement le capillaire dans le tube de tampon de dilution.
3. Fermer le tube et mélanger par retournement 10 a 15 fois.

Prélévement a partir d'un tube de sang total

« Prélever avec une pipette 10 pL d'échantillon (sang total recueilli sur EDTA, citrate ou héparine).
« Déposer I'échantillon dans le tube de tampon de dilution.
« Fermer le tube et mélanger par retournement 10 15 fois.

1. Introduire la bandelette dans le tube contenant échantillon dilué.
2. Labandelette ne doit pas étre immergée au dela de la limite supérieure de la zone jaune.
Maintenir a ce niveau jusqu‘a ce que le front de migration atteigne la zone de résultats.

Enlever la bandelette de I‘échantillon et la poser a I'horizontale.
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