actim™ Fecal Blood
Préparation de I'échantillon de selles a I'aide du flacon de tampon de dilution

1. Alaide de la baguette fixée au bouchon du flacon de tampon de dilution, prélever en différents endroits un échantillon de selles
(la quantité optimale est obtenue lorsque les 2 rainures sont remplies).

2. Plonger la baguette dans le flacon de tampon de dilution.

3. Refermer soigneusement le flacon et I'agiter pour mettre les selles en suspension.
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1. Utiliser I'extrémité pointue de la bandelette pour percer l'opercule du flacon de dilution de I'échantillon. Introduire la bandelette dans le flacon jusqu‘a la butée.
2. Retourner doucement le flacon pendant 2 secondes pour mettre la zone absorbante de la bandelette en contact avec la suspension de selles.
3. Reposer le flacon en position verticale. Lire le résultat a 10 minutes.
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