actim™ INFLUENZA A&B

Prélévement nasal par écouvillon

6 gouttes 3 gouttes Agiter 4 Attendre

de solution ] de tampon | vigoureusement 5 minutes
saline d'extraction [€couvillon
pendant

10 secondes

« Al'aide des flacons compte-gouttes, distribuer successivement dans le tube d'extraction de I'échantillon : 6 gouttes de solution saline,
puis 3 gouttes de tampon d'extraction. Bien mélanger.

« Introduire €couvillon dans le tube d'extraction et mélanger vigoureusement.

« Laisser 5 minutes a température ambiante.

= Agiter a nouveau I'écouvillon dans le tube en le pressant contre la paroi et le retirer.

Autres possibilités : lavage ou aspiration nasale.

Réalisation du test

Laisser le sachet contenant &

) &
la bandelette revenir Introduire l'extrémité inférieure Attendre que le front de migration S
a température ambiante. jaune de la bandelette atteigne la zone de résultats Y °

Louvrir du coté indiqué. dans le tube dextraction. (=10 secondes).

Ne pas toucher

la zone dimmersion jaune
de la bandelette.
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Positif
Influenza A

Positif
Influenza A & B

Positif
Influenza B
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