Du prélevement...

Recueil et préparation de I'échantillon de selles par filtration avec les Entérofiltres

I Dévisser le bouchon de I'Entérofiltre et prélever deux cuillerées (env. 1 mL) de selles  tester. Revisser.

2 Agiter I'Entérofiltre pour mettre les selles en suspension.

2 Dévisser l'embout compte-gouttes situé en haut de 'Entérofiltre.

4 Eliminer les 5 premiéres gouttes de filtrat et déposer 2 gouttes sur la bandelette-test (DIARLEX® MB) ou 1 goutte sur la carte-test (DIARLEX® ROTA ADENO).

Remarque : la méthode par centrifugation peut étre utilisée si le recueil de selles est de faible volume.
Diluer au 1/10 un échantillon de selles dans le tampon DIARLEX® fourni dans le coffret. Mélanger (Vortex). Centrifuger 10 minutes.
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DIARLEX®° MB DIARLEX® ROTA ADENO

20 bandelettes-tests et leurs 20 supports 20 cartes-tests avec latex colorés

Contréle positif DIARLEX® ROTA -Contrdle positif DIARLEX® ADENO Controle positif DIARLEX® ROTA - Contrdle positif DIARLEX® ADENO
Tampon DIARLEX® Tampon DIARLEX®

Résultat: 10 minutes
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Réaction positive : présence d'agglutination

1. Rota virus 2. Adéno virus 3. Controle Résultat : 2 minutes
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