QuikRead® CRP: mode d’emploi

Protocole de prélévement de sang au bout du doigt

1. Choisir le majeur ou I'annulaire, 2. Nettoyer a zone de pigdre avec 3. Appliquer une légére pression vers 4. Piquer le doigt
piquer sur le coté du doigt. du désinfectant. Sécher. le bout du doigt. avec une lancette.

5. Essuyer la premiére goutte de sang. 6. Prélever 20 pL avec le capilaire.
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4. Mélanger doucement.

1. Etalonnage et validation du réactif. 2. Distribution du tampon. 3. Ajout des 20 pL de sang total.

¢

5. Mesure du blanc. Ajout du réactif. 6. Mélanger vigoureusement.

7. Dosage CRP en 2 minutes.
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