RPR Card Test

Protocole qualitatif

¢ Manipulation Lecture
i immédiate aprés bréve rotation manuelle sous une
source lumineuse intense

50 pL Etaler 'échantillon sur UNE goutte Agitateur rotatif : pasiif higm?m
sérum ou plasma la surface du cercle. de la suspension 8 minutes 100 + 5 tpm
cerden®1. Ne pas érafler les cercles. dantigene. (couvrir).

(NB: Procéder de méme avec chaque contrdle en utilisant, pour chacun, un cercle différent)

Protocole semi-quantitatif

Manipulation

Dilutions obtenues
11,1/2,1/4,1/8,1/16

Transférer 50 yL du cercle n°2au cerde 3. Etaler [€chantillon sur la surface

solution saline sérum ou plasma échantillon Mélanger. de chaque cercle en commencant
cerclen®2a5. cercen°1. cerclen®2. Répéter ces dilutions en série parlen°s5.
Ne pas étaler. Ne pas mélanger. etrejeter les derniers 50 pL. Ne pas érafler les cercles.

Lecture

immédiate aprés bréve rotation manuelle sous une
source lumineuse intense
Positif Négatif
’ ’ ’ ‘ @Céf)
UNE goutte de la suspension Agimeur: Faiblement  Trés
d'antigéne sur chaque cercle. 8 minutes 100 + 5 tpm (couvrir). positif faible%fent
pos!
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